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1. Installatie systeem: 

 

 Leg het SLK II matrasvervangend systeem op de lattenbodem van het bed, en gebruik de straps om 

deze te bevestigen aan de lattenbodem. (niet aan het bedkader !). 

 Zorg dat het CPR ventiel aangesloten is op de luchtkanalen. 

 Sluit de ritssluiting van beide hoezen. 

 Zorg voor een vloeiend verloop van de luchtkanalen naar de pomp. 

 Sluit de 2 bajonetkoppelingen van de luchtkanalen aan op de pomp (Links). 

 Sluit de pomp aan op het 220V netwerk. 

 Zet de pomp aan via de groene schakelaar rechts aan de zijkant van de pomp. 

Het systeem heeft ongeveer 15-20 min nodig om volledig op druk te komen. 

Tijdens dat proces zal je een indicatie hebben van “Druk te laag” / “Low Pressure” en kan de “Normale druk” / 

“Normal Pressure” indicator knipperen.  

Het activeren van de statische functie is niet nodig.  

Bij oudere modellen kan het gebeuren dat de pomp tijdens dit proces in “Autofirm” gaat en, vervolgens overgaat in 

alterneren eens de matras op normale druk is.  

Het aanpassen van het gewicht is niet altijd mogelijk tijdens dit proces, afhankelijk van de software.  

De pomp werkt normaal als “Normal Pressure” – “Alternate” en gewichtindicatie een groene led hebben. 

Er mogen geen oranje of blauwe lampjes branden ! 
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2. Werking pomp: 

 

 Bij “Normal pressure” heb je de mogelijkheid om het gewicht in te stellen via de knop met het 

pijltje links of rechts. (Verhogen / verlagen gewicht). Stel het gewicht 10 Kg lager in dan het 

gebruikersgewicht. Als het groene ledje 2 gewichten aangeeft, zit het gewicht tussen die 2 waarden. 

 Met de functietoets alterneren of statisch kan je het systeem instellen op standaard alternerende 

functie of statische functie. Bij statische functie krijg je een blauwe ledindicatie.  

LET OP: Als de matras statisch staat (blauwe led) keert deze niet zelf terug naar alterneren !! 

Zorg dus steeds dat je nogmaals op de knop drukt om deze terug in alterneren te zetten (groene led) 

De statische functie zet het alterneren stop, zo kunnen er medische handelingen door de verpleging 

uitgevoerd worden.  

 De functietoets autofirm zal zorgen dat de matras opgeblazen wordt naar zijn volle capaciteit, deze 

functie kan gebruikt worden voor de kiné (blauwe led). 

Deze functie zal na 20 min automatisch terug naar alterneren overschakelen. 

 De functietoets vergrendelen, hiermee kan je de knoppen van de pomp vergrendelen of 

ontgrendelen. De pomp zal na 5-tal min automatisch vergendelen met een rode ledindicatie.  

 De functietoets zitpositie kan ingeschakeld worden als men voor lange periode rechtop in het bed 

zal zitten. De pomp zal dan automatisch wat meer druk genereren (oranje led).  

LET OP: Deze functie keer niet automatisch terug naar alterneren en wanneer je terug in ligpositie 

gaat, moet je via de functietoets alterneren of statisch de pomp terug alternerend inschakelen! 

 De functietoets dempen alarm kan je gebruiken indien de pomp in alarm gaat omwille van te lage 

druk of stroomonderbreking. De pomp is zo ontworpen dat dit alarm enkel gereset kan worden als de 

oorzaak verholpen is of de zekeringen uit de pomp gehaald worden.   


